
CTI 9600

Gas He in uscita dal compressore:
p=17.2 bar

Gas He in ingresso compressore:
p=6 bar

Collettore di distribuzione

COMPRESSORE

TESTE FREDDE
Escluse dalla fornitura

il numero di teste fredde non è reale
ma solo a titolo di esempio

Escluso dalla fornitura1
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2 4
N.B. I compressori criogenici CTI e le teste

fredde vengono rappresentati per
completezza ma NON sono oggetto di
fornitura.

Saranno presenti degli aeroquip
"spezza-tratta" nella giunzione
tra un tubo flessibile ed il successivo
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